
 
 
 

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  สอบราคาซ้ือครุภัณฑการแพทย 

******************************* 

 ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช   ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช )  จะดําเนินการ                    
จัดซื้อครุภัณฑการแพทย  จํานวน  ๒๔  รายการ  เปนเงิน  ๑,๐๕๗,๐๙๐.- บาท (หน่ึงลานหาหมื่นเจ็ด
พันเกาสิบบาทถวน)  โดยใชงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน  (งบคาเสื่อม)  
ระดับหนวยบริการ  (รอยละ  ๙๐)  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
  ๑.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
 ๒.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียน
ช่ือแลว 
              ๓.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของ ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกนัเชนวาน้ัน 
    ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา  ใหแก  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ( โรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช )  ณ วันประกาศสอบราคา  
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี 
  ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( e - Goverrment Procuerment : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ 
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  ๖.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการ
รับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๔  และแกไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  และ(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ทั้งน้ี  ผู เสนอราคาที่ ไดรับการคัดเลือกและหากมีการทําสัญญาซึ่ งมีมูลคาต้ังแต 
๕๐๐,๐๐๐.- บาท  (หาแสนบาทถวน)  ข้ึนไป  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ใหรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร  
เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท  สามารถจายเงินเปนเงินสดไดและให
จัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายย่ืนตอกรมสรรพากร  และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามทุจริตแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.๒๕๕๔  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๔  และ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๕๕      กําหนดย่ืนซองใบเสนอราคา  ในวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙   ถึงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  และกําหนดเปดซองสอบ
ราคา  ในวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ต้ังแตเวลา ๑๔.๐๐ เปนตนไป ณ หองประชุมโรงพยาบาลทุง
ใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เงินในการจัดซื้อครุภัณฑครั้งน้ี  ไดมาจากเงินงบลงทุน(งบคาเสื่อม)  
ระดับหนวยบริการ (รอยละ ๙๐)  ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๒./ผูสนใจ... 



- ๒ - 

 

  ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่งานพัสดุ  กลุมงานการจัดการ  
โรงพยาบาลทุงใหญจังหวัดนครศรีธรรมราช  (พรอมเอกสารของบริษัท/หาง/ราน รับรองสําเนาถูกตอง)  
ต้ังแตวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙  สอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐-๗๕๓๖-๘๘๖๗  ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ    ณ  วันที่  ๒๓  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

                                                
 

(นายสวรรค  กาญจนะ) 
นายแพทยเช่ียวชาญ  รักษาการในตําแหนง 

 ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงใหญ  ปฏิบัติราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
เอกสารสอบราคาซื้อ   เลขท่ี สธ.๙/ ๒๕๖๐ 

 การซื้อครุภัณฑการแพทย 
           ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช   ลงวันท่ี  ๒๓  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

*********************** 

ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช   ( โดยโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช )  จะดําเนินการ   จัดซื้อครุภัณฑ
การแพทย  จํานวน  ๒๔  รายการ  เปนเงิน  ๑,๐๕๗,๐๙๐.- บาท  (หน่ึงลานหาหมื่นเจ็ดพันเกาสิบ
บาทถวน)  จัดสรรใหโรงพยาบาลทุงใหญ  โดยใชงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบ
ลงทุน (งบคาเสื่อม) ระดับหนวยบริการ (รอยละ ๙๐) ปงบประมาณ ๒๕๕๙  ตามคุณลักษณะเฉพาะที่
แนบทายประกาศฉบับน้ี 

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ
อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที   และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา
ฉบับน้ี   โดย                   มีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

 

    ๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  พรอมดวยแบบรูปภาพประกอบ 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
 ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
 ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
 ๑.๕ บทนิยาม 

        (๑)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
       (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
      (๑)  บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 
      (๒)  บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 

    ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา 
๒.๒   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ    
และไดแจงเวียนช่ือแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น   
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๒.๓  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น                            

ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม                
ตามขอ ๑.๕    



๒.๔  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจ
ปฏิเสธ                ไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธ์ิและความ
คุมกันเชนวาน้ัน 

๒./๓. หลักฐาน... 
- ๒ -   

         ๓. หลักฐานการเสนอราคา เสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมา
พรอมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน  ๒  สวน  คือ 
     ๓.๑  สวนที่ ๑  อยางนอยตองมีเอกสารตอไปน้ี 
       (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
            (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือ
รับรอง                    การจดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม    พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง  
 (ข)  บริษัทจํากัด   หรือบริษัทมหาชนจํากัด    ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง                                    
การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม   
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
     (๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา   หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล       ใหย่ืนสําเนาบัตรประชาชนของผูน้ัน    สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน    สําเนาบัตร
ประชาชน                             ของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
       (๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา                        
ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา    และในกรณีผูเขารวม
คาฝายใด                                         เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  
หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล             ใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน  (๑) 
 (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
   (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑   ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา                   
ตามแบบใน ขอ ๑.๖ (๑) 
   ๓.๒  สวนที่ ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (๑)  แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตาม
ขอ ๔.๔ 
   (๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (๓)  บัญชีเอกสารสวนที่  ๒   ทั้งหมดที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอ
ราคา ตามแบบในขอ ๑.๖  (๒)   

   ๔.  การเสนอราคา 

 ๔.๑  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคา    ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบ
ราคาน้ี       โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น   และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือ
ช่ือของผูเสนอราคา  ใหชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   โดยไม
มีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา
พรอมประทับตรา   กํากับไวดวยทุกแหง 
   ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท   และเสนอราคาเพียง
ราคาเดียว   โดยเสนอราคารวม   และหรือราคาตอหนวย   และหรือตอรายการ   ตามเงื่อนไขทีร่ะบุ
ไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถา



ตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกนั ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น    คาขนสง                        คาจดทะเบียน   และคาใชจายอื่นๆ
ทั้งปวง   จนกระทั่งสงมอบพัสดุให    ณ  โรงพยาบาลทุงใหญ    

ราคาที่เสนอ.............../-๓- 
- ๓ - 

 
  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๙๐ วัน    นับแตวันเปดซอง ใบเสนอ
ราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว   และจะถอนการเสนอ
ราคามิได 
 ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ   ไมเกิน  ๙๐ วัน  นับถัด
จากวัน                        ทีล่งนามในสัญญาซื้อขาย 
   ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก   และหรือรูปแบบรายการ  รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ  จํานวน  ๑  ชุด/รายการ   ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  
หลักฐานดังกลาวน้ีจังหวัดฯ                  จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
    สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา   หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง                  โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล    หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก    ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา   ตรวจสอบภายใน  ๗  วัน 
 ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ    จํานวน   -    ชุด/
ตอรายการ                 เพื่อใชในการตรวจทดสอบหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา   
ทั้งน้ี   จังหวัด ฯ  จะไมรับผิดชอบ                                    ในความเสียหายใด ๆ   ที่เกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว  
ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว  จังหวัดฯ   จะคืนใหผูเสนอราคา 
   ๔.๖  กอนยื ่นซองสอบราคา  ผู เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ   ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตก
ลงย่ืนซองสอบราคา           ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   ๔.๗  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย  จา
หนาซองถึง  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา    โดยระบุไวที่หนาซองวา   “  ใบเสนอราคา
ตามเอกสารสอบราคา                   เลขที่ สธ.๙/ ๒๕๖๐  ย่ืนตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา   ใน
วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐  น. – ๑๖.๓๐  น.  
ณ  งานพัสดุ  กลุมงานการจัดการโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว     จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา   จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคา               แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น   ตามขอ  ๑.๕ (๑)   
ณ  วันประกาศสอบราคา                     หรือไม  และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
กอนการเปดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน  หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา                         
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)  และคณะกรรมการ ฯ                                  
เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการ ฯ  จะตัด
รายช่ือ                                 ผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา   และประกาศ
รายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก    และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน    



เวนแตคณะกรรมการ ฯ  จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ัน    เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของทางราชการ    และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
 

ผูเสนอราคา....../-๔- 
- ๔ - 

  ผูเสนอราคา  ที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอ
ราคาที่มี                 ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือ
เปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   อาจอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  ๓ วัน               นับแตวันที่ไดรับแจง   จากคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาการวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบ
เสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน   ในวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
ต้ังแตเวลา   ๑๔.๐๐  น.  เปนตนไป   ณ  หองประชุมโรงพยาบาลทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  การย่ืนอุทธรณตามวรรค  ๕   ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา                         
เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการ
อยางย่ิง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว   จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง  ให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

  ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
 ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งน้ี  จังหวัด ฯ จะพิจารณาตัดสินดวย ราคาตอ
รายการ 

 ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง   ตามขอ  ๒  หรือย่ืน
หลักฐาน                  การเสนอราคาไมถูกตอง   หรือไมครบถวนตามขอ  ๓   หรือย่ืนซองสอบ
ราคาไมถูกตองตามขอ  ๔  แลว       คณะกรรมการ ฯ  จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  
เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย                    หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
จังหวัดเทาน้ัน 
 ๕.๓  จังหวัด ฯ  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน           ในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑)  ไมปรากฏผูเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือใบรับ
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด 
 (๒)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคลหรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด  ในเอกสาร
สอบราคา           ที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคาราย
อื่นและราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรากํากับไว 

๕.๔   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา   คณะกรรมการเปดซองสอบราคา                 
หรือจังหวัดมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ   หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได                     
จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคา  หรือไมทําสัญญา  หากมีหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม  หรือไม
ถูกตอง 



 
จังหวัด............/-๕- 

 
 

- ๕ - 
 

 ๕.๕  จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด   หรือราคาหน่ึงราคาใด    
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลอืกซื้อในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึง
รายการใด  หรืออาจจะ             ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา   
ทั้งน้ี   เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ                            และใหถือวาการตัดสินของจังหวัด
เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ   มิได   รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา   
และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน   ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก   หรือไมก็ตาม                     
หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต   เชน  การเสนอราคาอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน   เปนตน 

 ในกรณีที่ผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการตามสัญญา
ได   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือจังหวัดจะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจง    และแสดงหลักฐานทีท่ําใหเช่ือไดวา   ผู
เสนอราคาสามารถดําเนินการตามสอบราคาซื้อใหเสร็จสมบูรณ   หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได   จังหวัดมีสิทธิที่จะ
ไมรับราคาของผูเสนอรายน้ัน 
    ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลัง  จากการเปดซองสอบราคาวา   ผู
เสนอราคา     ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว   ตามขอ  ๔.๗   เปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกัน                                    กับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือเปนผู
เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา                อยางเปนธรรมตามขอ  ๑.๕   จังหวัดมี
อํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก                               ประกาศรายช่ือ
ตามขอ  ๔.๗   และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 
              ในกรณีน้ี    หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา   การยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง  ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

   ๖.  การทําสัญญาซื้อขาย 
 ๖.๑  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของพัสดุใหครบถวนภายใน  ๕  
วันทําการของทางราชการนับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อขาย  จังหวัด ฯ  จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
แทนการทําสัญญา  ตามแบบสัญญาดังกลาวระบุในขอ  ๑.๓  ก็ได 

 ๖.๒  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา   ไมสามารถสงมอบสิ่งของพัสดุได
ครบถวนภายใน  ๕  วันทําการของทางราชการ  หรือจังหวัด ฯ เห็นวาไมสมควรทําขอตกลงเปน
หนังสือ   ตามขอ  ๗.๑   ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขาย  ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  
๑.๓   กับจังหวัด ฯ   ภายใน   ๗  วัน    นับถัดจากวันที่ไดรับแจง   และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได   ใหจังหวัด ฯ  ยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด   ดังน้ี 

        (๑)  เงินสด 
   (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา                     
หรือกอนหนาน้ันไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 



        (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือคํ้า
ประกันดังระบุในขอ  ๑.๔  

 หนังสือ.........../-๖- 
 

- ๖ - 
 

  (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  
และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวน
ราชการตางๆ  ทราบแลว              โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุในขอ  ๑.๔  

        (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

        หลักประกันสัญญาน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคา  (ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

   ๗.  อัตราคาปรับ 
         คาปรับตามสัญญาซื้อขายขอ  ๑๐   ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๒   ตอ/วัน 

   ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ   หรือทําสัญญาซื้อขาย   ตามแบบดังระบุใน
ขอ  ๑.๓   แลวแตกรณี   จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของพัสดุที่ซื้อ/ขาย   ภายในระยะเวลา   ไมนอยกวา   
๑ ป ใบถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน                             
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๙.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    ๙.๑  การลงนามในสัญญาซื้อขายจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัด ฯ   ไดรับ
จัดสรรเงินงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  แลวเทาน้ัน  
 ๙.๒  เมื่อจังหวัด ฯ   ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย  และไดตกลง
ซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู   และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา  ซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย  วาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี    ดังน้ี 
 (๑)  แจงการสั่ง   หรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ       ตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี    ภายใน  ๗  วัน   นับต้ังแต
วันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ   เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
 (๒)  จัดการใหสงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่
มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของน้ัน   โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย   ซึ่งจะตอง
ไดรับอนุญาตเชนน้ัน กอนการบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
  (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)   ผูขายจะตองรับผิดตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี 



 ๙.๓  ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

จังหวัดฯ........./-๗- 
 

- ๗ - 
 
    ๙.๔  จังหวัดฯ  สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา  ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด   

        จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
(ลําดับท่ี 1) คุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ 

โรงพยาบาลทุงใหญ 
 
1.  วัตถุประสงคการใชงานใชสําหรับตรวจวัดฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภมารดา 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป 
 2.1  เปนเครื่องวัดชนิดPORTABLE 
 2.2  ตัวเครื่องมีหูหิ้วสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
 2.3  ใชไดกับไฟฟา220 โวลล50 เฮิรทซ 
 2.4  ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ชนิดRechargeable สามารถใชงานตอเน่ืองไดไมนอย 
กวา 12 ช่ัวโมง (กรณีแบตเตอรี่เต็ม) 
 2.5  แบตเตอรี่เปนชนิดชารจไฟฟาใหมไดโดยผานแทนชารจ 

3.  คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค 
 3.1  สามารถเปลี่ยนความถ่ีของหัวตรวจอัลตราซาวด2.2 MHz  หรือ 3.3 MHz (option) 
 3.2  มีความเขมของคลื่นอัลตราซาวดไมเกิน2.5 mW/cm2 
 3.3  สามารถปรับความดังของเสียงสัญญาณการเตนของหัวใจได 
 3.4  สามารถตรวจวัดเสียงหัวใจเด็กไดโดยแสดงผลบนจอภาพชนิดLED 
 3.5  ตัวเครื่องมีชองไวสําหรับเก็บเจลและหัวตรวจเพื่อปองกันการกระแทก 

4.  อุปกรณประกอบ 
 4.1  หัวตรวจความถ่ี2.2 MHz   จํานวน 1  ชุด 
 4.2  แบตเตอรี1่8 โวลท    จํานวน  1  กอน   
 4.3  แทนชารจแบตเตอรี ่    จํานวน 1  ชุด 

4.4  A C Adapter    จํานวน  1  ชุด  
4.5  Gelสําหรับนําคลื่นเสียงความถ่ีสูง  จํานวน 1  หลอด 

5.  เง่ือนไขเฉพาะ 
 5.1  รับประกันคุณภาพสินคา1 ป 

5.2  มีคูมือการใชงานภาษาไทยอยางนอย2 เลม 
 
จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 50,000.00 บาท (หาหมื่นบาทถวน)        

 
ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 

      (นางชไมพร  ไชยคชบาล) 
 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 



(นางนพวัลย   มวงทอง)       (นางนงคณพา  ไกรนรา) 

 
 
 
 
 

(ลําดับที่ 2) คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 
โรงพยาบาลทุงใหญ 

1.วัตถุประสงคการใชงานสําหรับใชวัดความดันโลหิต ในหนวยงานที่มีผูปวยมาก  
2.  คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1สามารถวัดความดันโลหิตพรอมชีพจรอัตโนมติัขณะสอดแขนพรอมพิมพผลการวัดได 
2.2  ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดงายในการเคลื่อนยายนํ้าหนักไมเกิน 9.5 กิโลกรัม 

ขนาดของเครื่องตองไมเกิน กวาง x ยาว x สูง (245มมx322มมx390มม) 
2.3  สามารถสอดแขนวัดไดทั้งแขนซายและแขนขวา 
2.4  สามารถอานและแสดงผลการวัดเปนตัวเลขLED ชัดเจนไมเกิดเงาในการมอง 
2.5  เครื่องสามารถพิมพผลดวยกระดาษความรอน(Thermal) ไดไมนอยกวา 4 รูปแบบ 
2.6  เครื่องมีพิสัยการวัดความดัน ต้ังแต 0 – 300มม/ปรอท มีคาความถูกตอง ±3 มม/ปรอท 

และชีพจร 30-200 ครั้ง/นาที มีคาความถูกตอง ± 5%  และสามารถแสดงผลคาความดัน
เสนเลือดแดงเฉลี่ย (Mean Arterial Pressure) 

2.7  เครื่องมีใบรับรองผลทดสอบจาก กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
2.8  เครื่องสามารถใชไฟฟา100-240 V, 50-60 Hz ใชไฟฟา ไมเกิน 30-45 VA 
 

3.  คุณสมบัติทางเทคนิค 
3.1  เครื่องใชวิธีประมวลผลการวัดในระบบ แบบ Oscillometric 
3.2เครื่องมีโปรแกรมตรวจจับการเตนของหัวใจที่ไมสม่ําเสมอ(IHB) โดยจะพิมพผลออกมาเปนรูป 
สัญลักษณหัวใจบนกระดาษเมื่อพบผูปวยมีอาการผิดปกติ 
3.3  เครื่องสามารถพิมพผลการวัดไดประมาณ700ครั้ง/มวนกระดาษยาว30เมตร ที่รูปแบบ 
การพิมพHigh speed 
3.4มีปุมหยุดฉุกเฉินกรณีตองการยกเลิกการวัดความดัน 
3.5  มีความปลอดภัยทางไฟฟาตามมาตราฐานEMC standard IEC60601-1-2:2007 
3.6เครื่องมีระบบประหยัดพลังงาน เมื่อไมมีการใชงานเกิน 3 นาที และจะกลับมาพรอมวัดความ
ดัน 
โลหิตไดทันที เมื่อมีการตรวจจับขณะน่ังหนาเครื่อง ดวยระบบ Infrared sensor  

 3.7เครื่องมีที่รองรับแขนขณะสอดแขนวัด 
 
 

 
ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 

(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 
 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 



(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 

 
 
 

4. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 4.1 โตะที่วางเครื่อง เครื่องวัดความดัน 1 ตัว พรอมทั้งเครื่องวัดความดัน แบบ Digital ชนิดทํา 
Tourniquet Test ได 

4.2  ปลอกแขน1 อัน 
4.3เปนของใหมที่ไมเคยผานการใชงานมากอน 
4.4รับรองคุณภาพ24 เดือน 
4.5มีหนังสือแตงต้ังตัวแทนจําหนาย 

 
จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ  70,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) 
 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

(ลําดับท่ี3) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบต้ังโตะ 
โรงพยาบาลทุงใหญ 

 
1.วัตถุประสงคการใชงาน ใชวัดความดันโลหิตในหนวยงานท่ีมีผูปวยมาก เชน ในหอผูปวย หอง
ฉุกเฉิน ผูปวยนอก และการออกหนวยเคลื่อนท่ี 
 

2. คุณลักษณะท่ัวไป 
 2.1 สามารถวัดความดันโลหิตไดแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ 

2.2 ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก นํ้าหนักตัวเครื่องไมเกิน 0.52 
     กิโลกรัม ตัวเครื่องมีขนาดไมมากกวา 123 mm x 99 mm x 201 mm (กวางxยาวxสูง) 

 2.3 ปลอกแขนสามารถวัดไดต้ังแต 12 - 50 cm 
2.4 จอภาพแสดงผลเปนตัวเลข 7 segment LCD สามารถมองเห็นคาความดันโลหิตและชีพ
จรที่วัด 
     ไดชัดเจน 

 2.5 ใชกับไฟฟา AC100 - 240 โวลต 50/50 เฮิรตซ 
2.6 มีเอกสารรับรองการผานการทดสอบคาความดันโลหิตตามมาตรฐานของ IEC60601- 
     1:1988+A1:1991+A2:1995,UL60601-1, Medical electrical equipment-part 1 

 2.7 ความปลอดภัยระดับ 2 
 2.8 เปนเครื่องที่ไดรับมาตรฐาน FDA,CE,ISO 13485,ISO9002,GMP หรือดีกวา 
 

3. คุณสมบัติทางเทคนิค 
 3.1 ใชเทคนิคการวัดแบบ Oscillometric 
 3.2 มีโปรแกรมตรวจรับอัตราการเตนของหัวใจหรือชีพจรที่ไมปกติ 
 3.3 สามารถวัดคาความดันบนได 60 - 250 มม.ปรอท  สามารถวัดคาความดันลางได 

     40 - 200 มม.ปรอท  และสามารถวัดคาอัตราการเตนของหัวใจ 40 - 200 ครั้ง/นาท ี
3.4 เครื่องสามารถวัดคาไดแมนยําสูงโดยมีคาความคลาดเคลื่อนของคาความดันโลหิตไมเกิน  
± 3 mmHg และคาชีพจรไมเกิน ±5% 

 3.5 ตัวเครื่องมรีะบบความปลอดภัยจากแรงดันลม 0 - 300 มม.ปรอท 
 3.6 เครื่องสามารถปดเองโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงานเกิน 5 นาที โดยเครื่องจะตัดไฟ
หนาจอภาพ 

3.7 มีระบบเช็คการเคลื่อนไหวของรางกายขณะวัดความดัน ถามีการเคลื่อนไหวเครื่องจะ
หยุดวัด 
     ประมาณ 5 วินาที 

 
    

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 



ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 
(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 

  
 

4.อุปกรณประกอบการใชงาน 
 4.1 สายไฟ AC     จํานวน 1 เสน 
 4.2 แบตเตอรี รีชารจ    จํานวน 1 เสน 
 4.3 ผาพันแขน เบอร M (สําหรับผูใหญ)  จํานวน 1 เสน 
 4.4 ผาพันแขน เบอร M (สําหรับคนอวน)  จํานวน 1 เสน 
 4.5 คูมือการใชงานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  อยางละ 1 เลม 
 

5.  เงื่อนไขเฉพาะ  
5.1 มีใบแตงต้ังตัวแทนจําหนายจากบริษัทจากโรงงานผูผลิต 
5.2 ผูจัดจําหนายมีสํานักงานขายต้ังอยูในเขตภาคใตเพื่อสะดวกในการบริการหลังการขาย
และจัดหา 
อะไหล 

 
 

 
จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ  30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถวน) 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 
(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

(ลําดับท่ี 4) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอล 
โรงพยาบาลทุงใหญ 

 

1. วัตถุประสงคการใชงานใชวัดความดันโลหิตในการออกหนวยบริการเคลื่อนที ่
 

2. คุณลักษณะท่ัวไป 
 2.1 สามารถวัดความดันโลหิตไดแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ 
 2.2 ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก นํ้าหนักตัวเครื่องไมเกิน  

     0.51 กิโลกรัม ตัวเครื่องมีขนาดไมมากกวา 130 mm x 120 mm x 175 mm (กวางx
ยาวxสูง) 
 2.3 ปลอกแขนสามารถวัดไดต้ังแต 12 - 50 cm 
 2.4 จอภาพแสดงผลเปนตัวเลข 7 segment LCD สามารถมองเห็นคาความดันโลหิตและชีพ
จร 
                ที่วัดไดชัดเจน 
 2.5 ใชกับไฟฟา AC100 - 240 โวลต 50/50 เฮิรตซ 
 2.6 มีเอกสารรับรองการผานการทดสอบคาความดันโลหิตตามมาตรฐานของ 
IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995, Medical electrical equipment-part 1 
 2.7 ความปลอดภัยระดับ 2 
 2.8 เปนเครื่องที่ไดรับมาตรฐาน FDA,CE,ISO 13485,ISO9001,GMP หรือดีกวา 
 

3. คุณลักษณะทางเทคนิค 
 3.1 ใชเทคนิคการวัดแบบ Oscillometric 
 3.2 มีโปรแกรมตรวจรับอัตราการเตนของหัวใจหรือชีพจรที่ไมปกติ 
 3.3 สามารถวัดคาความดันบน Systolic  60 - 250 มม.ปรอท    สามารถวัดคาความดันลาง 
Diastolic 40 - 200 มม.ปรอท  สามารถวัดคาอัตราการเตนของหัวใจ 40 - 200 ครั้ง/นาที 
 3.4 เครื่องสามารถวัดคาไดแมนยําสูงโดยมีคาความคลาดเคลื่อนของคาความดันโลหิตไมเกิน 
± 3 mmHg หรือ ±2% และคาชีพจรไมเกิน ±5% 
 3.5 ตัวเครื่องมีระบบความปลอดภัยจากแรงดันลม 0 - 300 มม.ปรอท 
 3.6 มีระบบเช็คการเคลื่อนไหวของรางกายขณะวัดความดัน ถามีการเคลื่อนไหวเครื่องจะ
หยุดวัด 
               ประมาณ 5 วินาที 
 

4.อุปกรณประกอบการใชงาน 
 4.1 สายไฟ AC     จํานวน 1 เสน 
 4.2 แบตเตอร ี     จํานวน 1 เสน 
  
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 



ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 
(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 

 4.3 ปลอกแขน     จํานวน 1 ผืน 
 4.4 คูมือการใชงานภาษาไทย   จํานวน 1 เลม 
 

5. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 5.1 รับประกันคุณภาพ 2 ป 
 5.2 มีคูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ชุด 
 5.3 มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายภาคใตจากบริษัทผูผลิต หรือผูนําเขาเพื่อความ
สะดวกในการ 
               บริการ 
 

จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ  10,000.00 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 
(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

(ลําดับท่ี 5) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทแบบต้ังโตะ 
โรงพยาบาลทุงใหญ 

 

1. วัตถุประสงคการใชงานใชวัดความดันโลหิตในหอผูปวยใน 

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 2.1 สามารถวัดความดันโลหิตไดสูงสุด 300 มิลลิเมตรปรอท 
 2.2 ปรอทบรรจุอยูในหลอดแกวหรือวัสดุใสทนทานแตกยาก 
 2.3 มีลูกยางบีบลมพรอมวาลว 1 ชุด สายยางจากผาพันแขนในตัวเครื่อง 1 ชุด ผาพันแขน
ชนิดแปะ 
                ติดของผูใหญ 1 ชุด 
 2.4 หนาปดบอกระดับสําหรับอานคา ตัวเลขสามารถมองเห็นไดชัดเจน ทนทานตอการขูดลบ 
 2.5 สามารถทํา Tourniquet Test ได 

2.6 บรรจุอยูในกลองโลหะเคลือบสี สามารถพับปด - เปดได 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 เปนผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 
 

จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ  11,000.00 บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันบาทถวน) 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
      (นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 
(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ลําดับท่ี 6) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะโคมไฟสองแผล 
โรงพยาบาลทุงใหญ 

 

1. วัตถุประสงคการใชงาน ใชสําหรับสองตรวจและทําหัตถการในหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

2.คุณลักษณะท่ัวไป 
2.1 เปนโคมไฟชนิดขาต้ังชนิดเคลื่อนที่ไดดวยฐาน 4 แฉก และ มีลอเลื่อน  4  ลอ 
2.3 ปรับสูงตํ่าที่แกนไดสูงสุด 145 เซนติเมตร และตํ่าสุด 105 เซนติเมตร 
2.4 ใชไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิรตซ  เพื่อควบคุมระบบการทํางาน 
2.5 โคมไฟมีนํ้าหนักทั้งชุดรวมไมเกิน 10 กิโลกรัม 

3. คุณสมบัติทางเทคนิค 
3.1 เปนโคมเด่ียวตัวโคมทําดวยอลูมิน่ัมเคลือบสีปราศจากสนิมโดยสิ้นเชิง สะดวกตอการทํา

ความ 
สะอาดมีมือจับ แบบโคง ทําดวยอลูมิน่ัมติดอยูที่หวัโคม สะดวกในการจับหมุน เอียงซาย ขวา 
 หนา หลัง และสามารถดึงหัวโคมใหตํ่าลงและสูงข้ึนไดตามตองการ 
 3.2เสนผานศูนยกลางที่หัวโคมไมนอยกวา 18 เซนติเมตร  มีแผนกรองความรอน 
 Reflector diameter 12.5 เซนติเมตร 

3.3 ใหกําลังสองสวางสูงสุดไมนอยกวา 32,000 ลักซ 
3.4หลอดไฟเปนหลอดฮาโลเจน 24 โวลท 50 วัตต  มีอายุการใชงานไมนอยกวา 2,000 
ช่ัวโมง 
3.5 มีสวิทซเปด-ปด อยูที่โคมไฟ 

4. เงื่อนไขเฉพาะ 
4.1รับประกันคุณภาพภายใตการใชงานปกติ 1 ป เปนเครื่องใหม พรอมติดต้ังและแนะนําผูใช

ให 
สามารถใชงานไดเปนอยางดี 
4.2ในกรณีที่เครื่องบกพรองไมสามารถใชงานได และผูขายไดทําการแกไขหรือทําการซอม

หรือ 
เปลี่ยนอุปกรณแลว แตยังไมสามารถใชงานไดตามขอบงช้ีของเครื่องหรือตามความตองการ

ของ 
ผูใช ผูขายตองทําการเปลี่ยนเครื่องใหใหมโดยผูซื้อไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

4.3 บริษัทผูแทนจําหนายตองสงมอบหนังสือคูมือการใช –การดูแลบํารุงรักษาและการตรวจ
ซอม  ทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งหมดอยางนอย จํานวน    2 ชุด  
 
จํานวน 1โคม วงเงินงบประมาณ  38,000.00 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถวน) 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 



 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 

(ลําดับท่ี7) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งนํ้าหนัก ขนาดกลางต้ังพ้ืนแบบแสดง
ตัวเลข 

โรงพยาบาลทุงใหญ 
 
1. วัตถุประสงคการใชงาน ใชสําหรับช่ังนํ้าหนักผูปวย 

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 2.1 ช่ังนํ้าหนักไดสูงสุด 180 kg ละเอียด 0.1 kg 
 2.2 จอแสดงผล LCD ขนาด 4.0 x 7.6 ซม. ตัวเลขสงูไมนอยกวา 3 ซม. 
 2.3 ช่ังไดในหนวย Kg, St และ Ib 
 2.4 แทนช่ังทําจาก Tempered Glass ขนาดไมนอยกวา 30 x 30 ซม. 
 2.5 ปดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไมไดใชงานภายใน 6 วินาท ี
 2.6 มีสัญลักษณ LO เตือน เมื่อแบตเตอรี่ออน 
 2.7 มีสัญลักษณ Over load (Err) เมื่อนํ้าหนักที่ช่ังเกินพิกัด 
 2.8 ตัวเครื่องขนาด 302 x 302 x 21 มม. 
 2.9 ใชถาน Lithium Battery 3V CR2032 x 2 pcs 
 2.10 มีนํ้าหนักเบาเคลื่อนที่ไดสะดวก 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 รับประกันคุณภาพ 1 ป 
 
 

จํานวน  2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 7,000.00(เจ็ดพันบาทถวน) 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)   (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ลําดับท่ี8) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งนํ้าหนัก มี่ท่ีวัดสวนสูงชนิดไฟฟา แบบ
แสดงตัวเลข  

โรงพยาบาลทุงใหญ 
 
1. วัตถุประสงคการใชงานใชสําหรับชั่งนํ้าหนักและวัดสวนสูงในผูปวยนอก และหญิงต้ังครรภ 
  

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 2.1 พิกัดกําลัง 200 กิโลกรัมละเอียด 100กรัม 
 2.2 ตัวเลข LCD 25.0 mm (Backlight เรืองแสง) อานงาย เห็นชัดเจน 
 2.3 โปรแกรม : Tare (หักนํ้าหนักภาชนะ), Hold (ล็อคคานํ้าหนัก), Stand-by โดยอัตโนมัติ 
เมื่อไม 
                ใชงาน 
 2.4 โปรแกรม : BMI คํานวณคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) 
 2.5 พื้นที่ช่ังนํ้าหนักไมนอยกวา 340 x 440 มิลลิเมตร 
 2.6 วัดสวนสูงไดต้ังแต 80 - 200 เซนติเมตร 
 2.7 นํ้าหนักสุทธิประมาณไมเกิน 12 กิโลกรัม 
 2.8 พลังงาน : Rechargeable battery ใชงานตอเน่ืองไดไมตํ่ากวา 60 ช่ัวโมงหรือเลือกใช
ไฟฟา 
                กระแสสลับ 220 V. ผาน AC Adapter 
 2.9 อุปกรณเสริม RS-232C ทํางานรวมกับ printer, computer 
 2.10 มาตรฐาน ISO 9001, ISO 13485 
 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 3.1 ตัวเครื่องรับประกันคุณภาพ 2 ป 
 3.2 มีคูมือการใชงานภาษาไทยอยางนอย จํานวน  1ชุด 
  
 

 
จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ  40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) 

 
ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 

(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 
 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 
(นางนพวัลย   มวงทอง)   (นางนงคณพา  ไกรนรา) 

 
 
 
 



 
 

(ลําดับท่ี9) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องดูดของเหลวและเลือดแรงสูงสําหรับงาน
ผาตัด 

โรงพยาบาลทุงใหญ 
 

1. วัตถุประสงคการใชงานใชสําหรับเครื่องดูดของเหลวและเลือดสําหรับงานผาตัด 

 2. คุณลักษณะท่ัวไป 
 2.1 เปนเครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูง ที่สามารถเคลื่อนยายไดโดยมีลอเลื่อนติดมาพรอม
กับเครื่อง 
                และสามารถล็อคลอได 
 2.2 ใชไฟฟา 230 Volt 50 Hz ใชพลังงานไฟฟา 300 VA 
 

3. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 3.1 ขนาด กวาง x ยาว x สูง ไมนอยกวา 46 x 42 x 85 เซนติเมตร และมีนํ้าหนักไมเกิน 20 
กิโลกรัม 
 3.2 เครื่องมีแรงดูดสูงสุดไมนอยกวา 0.9 บาร และอัตราการไหลสูงสุดไมนอยกวา 90 ลิตร
ตอนาท ี
 3.3 ระบบการทํางานของเครื่องชนิด Oil-less Piston 
 3.4 เครื่องมรีะบบปองกันของเหลวเขาเครื่องเพื่อความปลอดภัยชนิดระบบลูกลอยกันนํ้าลน 
(Overflow valve system) 
 3.5 มีขวดบรรจุของเหลว 2 ขวด ขนาดขวดละไมนอยกวา 4000 มิลลิลิตร หรือ 4 ลิตร ทํา
จากวัสดุ 
               โปรงใส มีความทนทาน และสามารถนําเขาเครื่องน่ึงฆาเช้ือได 
 2.6 สามารถเลือกปรับทิศทางของการใชงานได 2 ทิศทาง โดยเลือกกดปุมที่แผงควบคุม 
 2.7 มีอุปกรณควบคุมการทํางานดวยเทา (Foot Switch) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใชงาน 
 

4. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 4.1 สายดูดของเหลว ชนิดซิลิโคน 1 ชุด 
 4.2 มีคูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 1 เลม 
 4.3 รับประกันคุณภาพเปนระยะเวลา 1 ป 
 4.4 ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน CE 0123 และ ISO 10079-1 
 4.5 บริษัทที่ผลิตไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ EN ISO 13485:2003 
 4.6 ผูเสนอราคาไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ไมนอยกวา 5 ป เพื่อความ
มั่นใจในคุณภาพการใหบริการหลังการขาย 
 4.7 ผลิตภัณฑประเทศทวีปยุโรป อเมริกา หรือประเทศออสเตรเลีย 
 

จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ  80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถวน) 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
                                    (นางชไมพร  ไชยคชบาล) 



ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 
(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 

(ลําดับท่ี 10) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะทอออกซิเจนสําหรับผูปวยติดเตียง 
โรงพยาบาลทุงใหญ 

 
1. วัตถุประสงคการใชงานใชสําหรับใหออกซิเจนผูปวยในหอผูปวยและผูปวยติดเตียงที่บาน 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
 2.1 ทอออกซิเจนมีลักษณะเปนทรงกระบอกใชบรรจุออกซิเจน มีหัววาลว เปด - ปด พรอม
ฝาครอบ 
 2.2 เปนทอเหล็กผลิตโดยวิธีอัดรีด ไมมีตะเข็บ ขนาดบรรจุไมนอยกวา 40 ลิตร 
 2.3 เปนทอเหล็กใชกรรมวิธีอบพนสี ทําใหสีไมหลุดลอนงาย สีทอออกซิเจนใชสีเขียวมรกต 
สวนคอทอ  

     และไหลทอสีขาว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สีและสัญลักษณสําหรับภาชนะ
บรรจุกาซ 

     ออกซิเจนที่ใชในทางการแพทย 
 2.4 สามารถทนความดันสูงไมนอยกวา 250 บาร (Testing Pressure) 
 2.5 บรรจุออกซิเจนเต็ม ประมาณความดันไมนอยกวา 150 บาร 
 2.6 บรรจุออกซิเจนไดไมนอยกวา 6 ลูกบาศกเมตร 
 2.7 นํ้าหนักทอออกซิเจนไมนอยกวา 52.5 กิโลกรัม 
 2.8 ความสูงต้ังแตฐานถึงหัววาลว ไมนอยกวา 142 เซนติเมตร 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 3.1 เปนทอใหมผลิตมาแลวไมเกิน 2 ป และไดมาตรฐานตามกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีใบ
ผลิตทอ 

     ออกซิเจนที่ออกจากโรงงานผูผลิต 
 3.2 รับประกันคุณภาพ 1 ป นับต้ังแตวันที่รับมองของครบเปนตนไป ในระยะประกัน หาก
เกิดการ 

     ขัดของเน่ืองจากการใชงานปกติ ผูขายจะตองเขามาดําเนินการแกไขใหใชการไดภายใน 7 
วัน  

     นับต้ังแตวันที่ไดรับการแจงซอม โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 

จํานวน 25 ทอ วงเงินงบประมาณ  132,500.00 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นสองพันหารอย
บาทถวน) 

 
ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 

      (นางชไมพร  ไชยคชบาล) 
 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 
(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 

 
 



 
(ลําดับท่ี 11) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดอัตราการไหลออกซิเจนชนิดใชกับ

ระบบไปปไลน 
โรงพยาบาลทุงใหญ 

1. วัตถุประสงคการใชงาน  เพ่ือควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนังชนิด 1 หัวจาย 
 

2. คุณลักษณะทั่วไป 
2.1 หัวควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนใหคนไขพรอมขอตอแบบ DISS 
2.2 หัวควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนสามารถปรับอัตราการไหลได 0 – 15 ลิตรตอนาทีท่ีความดัน 

50 PSIG 
2.3 เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. คุณสมบัติทางเทคนิค 
3.1 ฐานเคร่ืองทําจากทองเหลือง หรือทองเหลืองชุบนิกเกิล (nickel-plated solid brass) มีความ
แข็งแรง 
ทนทาน 
3.2 โดมมีลักษณะใสทําจากโพลีคารบอเนต (Polycarbonate) ทนตอแรงกระแทก และการ
แตกราว 
3.3 มีลูกโลหะบรรจุอยูภายในหลอด Flowmeter tube เพ่ือบอกปริมาตรอัตราการไหลของ

ออกซิเจน โดยดานบนมีแผนยางหรือโอริงปองกันลูกโลหะกระแทกกับโดม 
3.4 มีปุมปรับระดับอัตราการไหลของออกซิเจนขนาดใหญทําจากพลาสติก งายตอการปรับ และสี

เขียวซ่ึงเปนสัญลักษณของกาซออกซิเจน 
3.5 ตัวเคร่ืองสามารถทนตอแรงดันไดไมนอยกวา 100 psi 
3.6 มีคาความแรงของ flush flow ไมนอยกวา 70 ลิตรตอนาที เม่ือเปดเต็มท่ี 
3.7 ขีดบอกปริมาตรการไหลของกาซอานคาไดชัดเจน และเปนสีเขียวซ่ึงเปนสัญลักษณของกาซ

ออกซิเจน 
3.8 การบอกปริมาตรการไหลของ Flowmeter 0 – 15 ลิตรตอนาที มีดังน้ี 

3.8.1 มีขีดบอกระดับทุก 0.5 ลิตรตอนาที ในชวง 0 – 5 ลิตรตอนาที 
3.8.2 มีขีดบอกระดับทุก 1.0 ลิตรตอนาที ในชวง 5 – 15 ลิตรตอนาที 

3.9 คาความแมนยํา (accuracy) ของคาท่ีอานได 
3.9.1 ท่ีระดับ 1 – 4 ลิตรตอนาที มีคาไมมากกวา ± 0.35 ลิตรตอนาที 
3.9.2 ท่ีระดับ 5 – 15 ลิตรตอนาที มีคาไมมากกวา ± 0.70 ลิตรตอนาที 

4. เงื่อนไขเฉพาะ 
4.1รับประกันคุณภาพเปนเวลาอยางนอย 1 ป นับแตวันท่ีสงมองของครบเปนตนไป 
4.2 การสงสินคาตองมีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย 1 ชุด 
4.3 เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐาน CE0413 

 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
      (นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 



 
 
 
 

4.4 มีหลักฐานแสดงการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงแตเพียงผู เดียวจากบริษัทผูผลิตใน
ตางประเทศ และสามารถตรวจสอบได 

4.5 ผูเสนอราคาไดรับการรับรองมาตรฐาน  ISO 9001 : 2008 ไมนอยกวา 5 ป เพ่ือความม่ันใจใน
คุณภาพการใหบริการหลังการขาย 
 

จํานวน 7 ชุด วงเงินงบประมาณ 25,620.00 บาท (สองหมื่นหาพันหกรอยย่ีสิบบาทถวน) 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
      (นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ลําดับท่ี 12) คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา 

โรงพยาบาลทุงใหญ 

1. วัตถุประสงคการใชงานสําหรับใชวัดและติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลอืดและชีพ
จร 

2. คุณลักษณะท่ัวไป 
2.1 เครื่องวัดและติดตามคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร แบบพกพาสามารถ

ใชงาน 
     ไดต้ังแตเด็กทารกจนถึงผูใหญ ดวยการเปลี่ยนเซ็นเซอรสําหรับการตรวจวัด 
2.2 แบตเตอรี่แบบ Lithium Ion Battery เมื่อชารจเต็มแลว สามารถใชงานได 3 ช่ัวโมง 
2.3 มีระบบเก็บบันทึกผลไวในหนวยความจํา ภายในเครื่อง 
2.4 มีระบบสัญญาณเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติทั้งจากผูปวยหรือจากการทํางานของเครื่อง 
2.5 เปนผลิตภัณฑของยุโรป 

3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
 3.1เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร แบบพกพา ขนาดเล็กกะทัดรัดและ
มี 
นํ้าหนักเบา 

3.2 จอแสดงผลการตรวจวัดเปนแบบ LCD Color Display ขนาดไมนอยกวา 2.8 น้ิว โดย
สามารถ 
แสดงคาตางๆ ดังน้ี คาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2), อัตราการเตนของชีพจร 
(Pulse Rate), รูปคลื่นความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Plethysmograph) 

 3.3 ภาคการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) 
3.3.1 สามารถทําการตรวจวัดไดในชวง 0-100% 
3.3.2 คาความแมนยําในชวงการวัดที่ 70-100% ±2 digits  

 3.4 ภาคการวัดอัตราการเตนของชีพจร (Pulse Rate) 
  3.4.1 สามารถทําการตรวจวัดชีพจรไดในชวง 30-300bpm 

3.5 มีระบบเสียงสัญญาณเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติที่เกิดจากคาความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือด,  

อัตราการเตนของชีพจร, ระบบการทํางานผิดปกติ และสามารถปดเสียงสัญญาณเตือนได 
3.6 มีระบบบันทึกหนวยความจําภายในเครื่องได และเก็บขอมูลยอนหลังไดไมนอยกวา 72 
ช่ัวโมง 

 
ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 

      (นางชไมพร  ไชยคชบาล) 
 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 
(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 
 



 
3.7 สามารถเรียกดูคาแนวโนมความเปลี่ยนแปลง (Trend) ของทั้งคา SpO2และ Pulse rate 

และ 
ขอมูลยอนหลังที่หนาจอแสดงผล 
3.8 สามารถเลือกกําหนดใหเครื่องสามารถแสดงผลไดทั้งแบบ ตัวเลขเพียงอยางเดียว หรือ

ตัวเลข 
        และรูปคลื่นสัญญาณชีพจรได 

4.อุปกรณประกอบ 
 4.1 Finger Probe Adultหรือเด็กเล็ก      1 เสน 
 4.2 คูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ     1 เลม 

5.เง่ือนไขเฉพาะอ่ืนๆ 
5.1 เปนผลิตภัณฑใหมซึ่งไมเคยใชงานมากอน 
5.2 ผูขายยินดีรับประกันคุณภาพสินคา เปนเวลาอยางนอย 1 ป 
5.3 ผูขายจะตองทําการสาธิตการใชงานใหแกเจาหนาที่ของโรงพยาบาล โดยไมคิดคาใชจาย 
5.4 มีหนังสือแตงต้ังตัวแทนจําหนาย 
 

จํานวน 3 เครื่อง วงเงินงบประมาณ  75,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
      (นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ลําดับท่ี 13) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ชุดตรวจหู จมูก 

โรงพยาบาลทุงใหญ 
1. วัตถุประสงคการใชงานใชสําหรับสองตรวจหูจมูก 
 

2. คุณลักษณะท่ัวไป 
 2.1 มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก 
 2.2 มีสวิตซ เปด-ปด อยูที่คลิปบนดามถือ 
  

3. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 3.1 ใหความสวางระบบไฟเบอรออฟติก จึงไมรอนรบกวนคนไข 
 3.2 ใชหลอดไฟฮาโลเจน 2.5 โวลต อุณหภูมิสีของแสง 3200 เคลวิน 
 3.3 ดามถือ ใชถานไฟฉายขนาด A จํานวน 2 กอน 
 3.4 มีเลนสหมุนไดกําลังขยายประมาณ 3 เทา 
 3.5 หัวตรวจหูพรอมดาม 1 ชุด 
 3.6 Disposable ear specula ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 และ 4 มม. อยางละ 5 อัน 

     บรรจุในหลอด 
 3.7 กลองอุปกรณพลาสติกอยางดี 
 

4. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
4.1 เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา 

4.2 ไดรับมาตรฐาน ISO 13485 

 
 

จํานวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 6,800.00 บาท (หกพันแปดรอยบาทถวน) 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
      (นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ลําดับท่ี 14.1) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะปากคีบมีเขี้ยว 

โรงพยาบาลทุงใหญ 
 

1. วัตถุประสงคการใชงาน เปนปากคีบสําหรับจัดชุดทําแผล เย็บแผล  
 

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 2.1 ปากคีบทําดวยสแตนเลสไมเปนสนิม 
 2.2 มีขนาดความยาว 14.5 เซนติเมตร 
 2.3 ดามจับมีรองกันลื่นแบบละเอียด ไมเปนอันตรายตอผูใชงาน 
 2.4 สวนปลายดามมีเข้ียว 1 x 2 เข้ียว 
 2.5 สามารถนําไปทําใหปราศจากเช้ือดวยวิธี Autoclave ไดโดยไมทําใหเครื่องมือไดรับความ
เสียหาย 
 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 3.1 เปนเครื่องมือใหม ไมเคยใชงานมากอน 
 3.2 ไดมาตรฐานการผลิต 93/42/EEC ON Medical Devices 
      EN ISO 134852012+AC2012 
      ISO 134852003+Cor I : 2009 
 3.3มีคิวอารโคด (QR CODE) กํากับบนสินคาทุกตัว 
 3.4เปนผลิตภัณฑของทวีปยุโรป 
 3.5 มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายภาคใตจากบริษัทผูผลิตหรือผูนําเขาเพื่อความสะดวก
ในการ 

     บริการ  
 
 

จํานวน 50 อัน วงเงินงบประมาณ 22,500.00 บาท (สองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)        
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
(ลําดับท่ี 14.2) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะปากคีบไมมีเขี้ยว 

โรงพยาบาลทุงใหญ 
 

1. วัตถุประสงคการใชงานเปนปากคีบสําหรับจัดชุดทําแผล เย็บแผล 
 

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 2.1 ปากคีบทําดวยสแตนเลสไมเปนสนิม 
 2.2 มีขนาดความยาว 14.5 เซนติเมตร 
 2.3 ดามจับมีรองกันลื่นแบบละเอียด ไมเปนอันตรายตอผูใชงาน 
 2.4 สวนปลายดามมีรองกันลื่นลักษณะคลายฟนเลื่อยแนวขวางเพื่อสะดวกตอการใชงาน 
 2.5 สามารถนําไปทําใหปราศจากเช้ือดวยวิธี Autoclave ไดโดยไมทําใหเครื่องมือไดรับความ
เสียหาย 
 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 3.1 เปนเครื่องมือใหม ไมเคยใชงานมากอน 
 3.2 ไดมาตรฐานการผลิต 93/42/EEC ON Medical Devices 
      EN ISO 134852012+AC2012 
      ISO 134852003+Cor I : 2009 
 3.3มีคิวอารโคด (QR CODE) กํากับบนสินคาทุกตัว 
 3.4เปนผลิตภัณฑของทวีปยุโรป 

3.5 มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายภาคใตจากบริษัทผูผลิตหรือผูนําเขาเพื่อความสะดวก
ในการ 

     บริการ  
 
 

จํานวน 50 อัน วงเงินงบประมาณ 22,500.00 บาท (สองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)       
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ลําดับท่ี 15) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะรถเข็นใสอุปกรณการแพทย 

โรงพยาบาลทุงใหญ 
 

1. วัตถุประสงคการใชงาน สําหรับวางอุปกรณฉีดยาหรือทําหัตการอื่น  ๆ
 

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 2.1 โครงทําดวยสแตนเลส เกรด 304 
 2.2 มีขนาดประมาณ 16 x 20 x 32 น้ิว ความสูงรวมลอ 
 2.3 มีลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก 
 2.4 ช้ันลางมีที่สําหรับวางของพรอมราวกั้น 3 ดาน 
 2.5 ช้ันบนมีที่รัดขวดยา และที่วางสําลี พรอมราวกั้น 3 ดาน 
 2.6 มีที่จับเข็นติดตัวรถ 
 2.7 มีลอขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 4 น้ิว จํานวน 4 ลอ หมุนไดรอบตัว 
 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 - 
 
 

จํานวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 8,600.00 บาท (แปดพันหกรอยบาทถวน)        
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ลําดับท่ี 16) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะรถเข็นอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉินทําดวยสแตนเลส 

โรงพยาบาลทุงใหญ 
1. วัตถุประสงคการใชงานใชสําหรับวางอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน ในหอผูปวยในหรือหองอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 2.1 โครงทําดวยสแตนเลส เกรด 304 
 2.2 มีขนาดประมาณ 18 x 24 x 35 น้ิว (ความสูงรวมลอ และราวกั้น) 
 2.3 มีลิ้นชักจํานวน 4 ลิ้นชัก และเสานํ้าเกลือ 1 ตน สามารถปรับสูง - ตํ่า ได 
 2.4 มีที่จับเข็นขางหน่ึง และที่ใสถังออกซิเจนขนาดเล็ก สวนอีกขางหน่ึงมีช้ันย่ืนสําหรับวาง
ของแบบ 

     สอดเก็บได 
 2.5 มียางกันชนรอบตัวรถเปนยางพีวีซีสีดํา (ภายในยางเสริมดวยเหล็กแบน) ดานหลังมีแผน
ไมบุโฟ 

ไมกา สามารถถอดออก หรือสอดเก็บได 
 2.6 มีลอขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 5 น้ิว หมุนรอบตัวได 4 ลอ (โครงยึดฐานรถกับลอ
ทําดวย 

     เหล็กเพื่อความแข็งแรง) 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 - 
 
 

จํานวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 28,600.00 บาท (สองหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน)        
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ลําดับท่ี 17) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะรถเข็นวางเครื่องซัคชันทําดวยสแตนเลส 

โรงพยาบาลทุงใหญ 
 
1. วัตถุประสงคการใชงานใชสําหรับวางเครื่องซัคชันในหอผูปวยใน 

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 2.1 โครงทําดวยสแตนเลส เกรด 304 
 2.2 ขนาดประมาณ 12 x 16 น้ิว 
 2.3 มีช้ันวางของ 1 ช้ัน 
 2.4 มีลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก 
 2.5 มีที่จับเข็นติดตัวรถ 2 ดาน 
 2.6 มีลอขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 4 น้ิว จํานวน 4 ลอ หมุนไดรอบตัว 
 
3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 - 
 

จํานวน 2 คัน วงเงินงบประมาณ 15,600.00 บาท (หน่ึงหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)        
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)   (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ลําดับท่ี 18)รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะถังขยะสแตนเลสแบบเหยียบเปดฝามีลอ ใชใน
หองผูปวย 

โรงพยาบาลทุงใหญ 
 
1. วัตถุประสงคการใชงานใชสําหรับเปนถังขยะในหองผูปวย 
  

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 2.1 โครงทําดวยสแตนเลส เกรด 304 
 2.2 ถังมีขนาด 11 x 15 น้ิว 
 2.3 มีที่เปด - ปด แบบใชเทาเหยียบ 
 2.4 ภายในมีถังสแตนเลสมีหูหิ้ว 
 2.5 มีลอขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 น้ิว จํานวน 4 ลอ 
 2.6 มียางกันชนเปนยางพีวีซีสีดํา 
 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 - 
 
 

จํานวน 8 ใบ วงเงินงบประมาณ 27,200.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)        
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)   (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ลําดับท่ี 19) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตะแกรงทําแผล 
โรงพยาบาลทุงใหญ 

 
1. วัตถุประสงคการใชงานใชสําหรับรองรับของเสียจากการทําแผลผูปวย 
  

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 2.1 โครงทําดวยเหล็กสแตนเลสเกรด 304 
 2.2 ดานบนมีตะแกรง กรอบนอกของตะแกรงทําดวยเพลาสแตนเลส 2.5 หุน ซี่ตะแกรงใน
ทําดวย 

เพลาสแตนเลส 1.5 หุน ขนาดกวาง 42 ซม. ยาว 50 ซม. ความสูงตํ่าสุดประมาณ 80 ซม. 
วาง 

     ครอบกรวยสี่เหลี่ยมแบบไมสามารถเลื่อนหลุดได 
 2.3 ดานลางตะแกรงมีถังรองรับของเสีย 1 ใบ โดยตัวโครงที่ต้ังถังสามารถปรับระดับสูงตํ่าได 
 2.4 ใตตะแกรงมีกรวยรองรับของเสียลงสูถัง 
 2.5 มีลอขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 น้ิว หมุนไดรอบตัวจํานวน 4 ลอ 
 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 - 
 

จํานวน 2 อัน วงเงินงบประมาณ 13,800.00 บาท (หน่ึงหมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน)        
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)   (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ลําดับท่ี 20) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะโตะครอมเตียง 

โรงพยาบาลทุงใหญ 
 

1. วัตถุประสงคการใชงานใชสําหรับวางอุปกรณจําเปนของผูปวยที่ตองทํากิจกรรมบนเตียง 
  

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 2.1 โครงทําดวยสแตนเลส เกรด 304 
 2.2 พื้นโตะบุโฟเมกาพื้นตลอดเปดไมได 
 2.3 มีขนาด ประมาณ 14 x 32 น้ิว 
 2.4 สามารถปรับระดับสูง - ตํ่า ได ประมาณ 30 – 45น้ิว 
 2.5 มีที่จับสําหรับหมุนปรับ 
 2.6 ต้ังอยูบนลอ ขนาด 2 น้ิว จํานวน 4 ลอ 
 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 - 

จํานวน 7 ตัว วงเงินงบประมาณ 48,300.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันสามรอยบาทถวน)        
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)   (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ลําดับท่ี21) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา 

โรงพยาบาลทุงใหญ 

1. วัตถุประสงคการใชงานควบคุมการใหยาและสารนํ้าทางหลอดเลือดดําของผูปวย 

2. คุณลักษณะท่ัวไป 
2.1 เปนเครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา   ขนาดกระทัดรัด  มีหูหิ้ว  และที่ยึด

เครื่องเขากับเสานํ้าเกลือได 
2.2 ใชไดกับไฟฟากระแสสลับ 100-240โวลท , 50 - 60เฮิรทพรอมระบบแบตเตอรี่สํารอง

ภายในเครื่องชนิดประจุไฟใหมได 

3. คุณลักษณะเฉพาะ 
3.1 ระบบควบคุมการใหสารละลายเปนแบบ Peristaltic Finger 
3.2 สามารถแสดงผลและคาที่กําหนดบนจอภาพขนาด 4.3  น้ิว  เปนจอภาพส ี
3.3 เครื่องสามารถใชไดกับชุดใหสารละลายที่ไดมาตรฐานโดยทั่วไปชนิด 20 และ 60 

drops/mL 
โดยข้ึนที่หนาจอ 

3.4 สามารถต้ังอัตราการใหสารละลายไดดังน้ี 
3.4.1 3.00 - 300 มิลลิลิตร/ช่ัวโมง สําหรับชุดใหสารละลายชนิด 20drops/mL 
3.4.2 1.00 - 100 มิลลิลิตร/ช่ัวโมงสําหรับชุดใหสารละลายชนิด 60drops/mL โดยไดทุก            

1 มิลลิลิตร (STEP) 
3.5 สามารถกําหนดปริมาณสารละลายที่จะใหได(VTBI)ได 0 - 9999.0 มิลลิลิตรโดยปรับไดดังน้ี 

3.5.1 0.10 -100 มิลลิลิตร (Step ละ 0.1 มิลลิลิตร) 
3.5.2 100 – 9999.00  มิลลิลิตร (Step ละ 1  มิลลิลิตร) 
3.5.3 สามารถปรับไดอิสระ (Unlimited) 

3.6 สามารถแสดงปริมาตรสารละลายที่ใหไปแลว  
3.6.1 0.00 -10 มิลลิลิตร (Step ละ 0.01 มิลลิลิตร) 
3.6.2 10 -100.00 มิลลิลิตร (Step ละ 0.1  มิลลิลิตร) 
3.6.3 100 - 9999.00 มิลลิลิตร (Step ละ 1 มิลลิลิตร) 

3.7 สามารถเลือกกําหนดเวลาการใหสารละลายได 1 นาทีถึง99  ช่ัวโมง  59 วินาที (Stepละ 1 
นาที) 

หรือปรับอิสระ(Unlimited) 
3.8 มีระบบตรวจสอบการอุดตันแบบเลือกปรับต้ังคาไดอยางนอย 10 ระดับ พรอมมี

สัญญลักษณแสดงความดันที่เพิ่มข้ึนใหทราบในแตละระดับ 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)   (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 



 
3.9 มีระบบเรงการใหสารละลายอยางรวดเร็วไดอยางนอย3 แบบ ดังน้ี 

3.9.1 ระบบเรงการใหสารละลายแบบ Purge flow rate  300 มิลลลิิตร/ช่ัวโมง 
3.9.2 ระบบเรงการใหสารละลายแบบ Handon bolus function 
3.9.3 ระบบเรงการใหสารละลายแบบ Hand free bolus function 

3.10 มีระบบความปลอดภัย และแจงเตือนอยางนอยดังน้ี 
3.10.1 เกิดการอุดตัน (Occlusion)  
3.10.2 พลังงานจากแบตเตอรี่สํารองภายในเครื่องใกลหมด (Low battery) 
3.10.3 ประตูเปด  
3.10.4 กรณีสายไฟหลุด (Ac cable disconnection) 
3.10.5 กําหนดคาอัตราการใหสารละลายมากกวาปริมาณสารละลายที่จะให 

3.11 สามารถปรับความสวางของหนาจอและเสียงสัญญาณเตือนไดและมีระบบล็อคหนาจอ 
3.12 ใช Drip sensor ในการควบคุมการทํางานและมีไฟแสดงการทํางานของ Drip sensor 
3.13 รองรับภาษาไทย 
3.14 แบตเตอรีภ่ายในเครื่องเปนแบบลิเทียมไอออน (Lithium Ion) ชนิดประจุไฟไดใชเวลาใน 

การชารจไฟเต็มไมนอยกวา 8 ช่ัวโมง และสามารถใชงานไดนานตอเน่ืองไดไมนอยกวา 
5 ช่ัวโมง ที่อัตรา25มิลลิลิตร/ช่ัวโมง 

3.15 ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล Class I, Type CF,IP22 
 

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
4.1  มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจํานวน 1ชุด 
4.2 มีหลักฐานการแสดงการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง 
4.3 มีเอกสารรับรองวามีชางที่ผานการอบรบและสามารถซอมเครื่องใหได 
4.4 รับประกันคุณภาพสินคา 1 ป นับต้ังแตวันสงมอบ 

  
จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 120,000.00 บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถวน)        

 
ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 

(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 
 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 
(นางนพวัลย   มวงทอง)   (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ลําดับท่ี 22) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะท่ีนอนลมปองกันแผลกดทับ 

โรงพยาบาลทุงใหญ 
 

1. วัตถุประสงคการใชงานเปนที่นอนลมสําหรับผูปวยเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ 
 

2. คุณลักษณะท่ัวไป 
เปนที่นอนลมสําหรับปองกันการเกิดแผลกดทับ ประกอบดวยลอนที่นอนวางเรียงติดตอกัน
เปนแถว 

ตามขวางโดยมีเครื่องควบคุมความดันลอนเปนจังหวะ สลับตอเน่ืองโดยที่ลอนที่นอนจะพองข้ึนขณะที่
อีกลูกหน่ึงจะยุบตัวลงทําใหที่นอนมีความเคลื่อนไหวตอเน่ือง เพื่อลดแรงกดทับทีบ่ริเวณผิวสัมผัส
ระหวางผูปวย 
กับที่นอน 
 

3. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่อง 
 3.1 ใชกระแสไฟฟา 220 โวลต 50/60 เฮิรตซ และกินไฟไมเกิน 7 วัตต 
 3.2 เครื่องปมลมมีขนาด กวาง x ยาว x สูง ไมมากกวา 15 x 30 x 8.5 เซนติเมตร 
 3.3 มีปุมหมุนปรับแรงดันลมใหเหมาะสมกบันํ้าหนักตัวผูปวย 
 3.4 เครื่องควบคุมความดันลมใหลอนสลับกัน พอง-ยุบไดในระยะเวลา 5 นาที 
 3.5 เครื่องปมลมสามารถเปดทํางานไดตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไมจําเปนตองพักเครื่อง 
 3.6 ไดรับมาตรฐาน GMP, CE และ FDA 
 

4. คุณลักษณะเฉพาะของตัวท่ีนอนลม 
 4.1 ลอนที่นอนขณะพองลมเต็มที่มีขนาด กวาง x ยาว x สูง ไมนอยกวา 90 x 200 ซม. สูง
ไมนอย 

     กวา 12 ซม. 
 4.2 แผนที่นอนลมประกอบดวยลอน เรียงตามขวาง จํานวนไมนอยกวา 21 ลอน 
 4.3 แผนที่นอนทําจาก Polyurethane ผสม PVC อยางดี มีความทนทานตอการใชงาน 
 4.4 อัตราการไหลของลมสูงสุดไมนอยกวา 7 ลิตรตอนาท ี
 4.5 ลอนที่นอนแตละลอนสามารถถอดเปลี่ยนไดเพื่อเปนการประหยัดไมตองเปลี่ยนทั้งแผนที่
นอน  

     เมื่อมีการเสียหาย ณ บริเวณใดบริเวณหน่ึง 
 4.6 มีระบบ CPR เพื่อคลายลมฉุกเฉินในกรณีที่ผูปวยมีความจําเปนตองไดรับการปมหัวใจ 

     หรือผายปอด 
 4.7 ลอนที่นอนในสวนของศีรษะจะถูกล็อคการไหลของลมและความดันจํานวน 3 ลอน 

     เพื่อลดและปองกันการเวียนศีรษะในขณะเครื่องทํางาน 
 4.8 มีผาคลุมอยางดีทําความสะอาดไดงาย 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 



(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 

5. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 5.1 รับประกันไมนอยกวา 1 ป 
 5.2 มีเอกสารกาบรับรองวามีชางที่ผานการอบรม สามารถซอมเครื่องและบํารุงรักษาเครื่อง
ได 
 5.3 ผูขายมีใบอนุญาตจากสํานักงานจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 5.4 ผูขายเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิตในตางประเทศ 
 5.5 เปนสินคาใหมไมเคยใชงานมากอน 
 5.6 มีคูมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด 
 
 

จํานวน 4 ชุด วงเงินงบประมาณ  48,000.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถวน) 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ลําดับท่ี 23) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเตียงเฟาวเลอรชนิด3ไกซ 

โรงพยาบาลทุงใหญ 
 

1. วัตถุประสงคการใชงานเปนเตียงนอนผูปวยในโรงพยาบาล 
 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
 2.1คานเตียงทําดวยเหล็กข้ึนรูปตัวยู ขนาดเตียง 90x200x65 เซนติเมตร 
 2.2 พื้นเตียงแบงเปน 4 ตอนมีรูระบายความอับช้ืนของที่นอน 72 รูเรียงกันดูสวยงาม 
 2.3 แผนพื้นเตียงหนา 1 มิลลิเมตร เปนอยางนอยเพื่อความแข็งแรง 
 2.4 พนักหัว-ทายเตียง ทําดวยไมอัด 20 มม. บุดวยโฟรเมกา หุมค้ิวสแตนเลส หัว-ทาย 

     สามารถถอดออกได 
 2.5 ปรับสูงตํ่าไดตามความเหมาะสามการใชงาน (ปรับสูงได 70 ซม. ตํ่าสุดได 50 ซม.) 
 2.6 มีมือหมุนทําดวยเหล็กชุบโครเมี่ยมอยางดีจํานวน 3 อัน สามารถปรับพับเกบ็สะดวกใน
การใชงาน 
 2.7 มีราวกั้นเตียงเปนสแตนเลสปรับสไลดข้ึนลงไดแข็งแรง 
 2.8 มีที่นอนฟองนํ้าอัดแนนหนาไมนอยกวา 3 น้ิว หุมดวยหนังเทียมอยางดี 4 ตอน 
 2.9 มีลอขนาด 5 น้ิวอยางดี มีเบรก 2 ลอไมมีเบรก 2 ลอ 
 2.10 ระหวางไกซเตียงดานหัวเตียงและไกซตัวกลางมีสปริงอยางละ 1 ตัวปรับข้ึนลงงาย 
 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 3.1 ผลิตภัณฑประเทศไทย 
 3.2 มีชางแนะนําการใชงานอยางละเอียด 
 
 

จํานวน 3 เตียง วงเงินงบประมาณ  107,070.00 บาท (หน่ึงหน่ึงแสนเจ็ดพันเจ็ดสิบบาท
ถวน) 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

 
ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ลําดับท่ี 24) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะคีบจับเข็มเย็บแผล 
โรงพยาบาลทุงใหญ 

 
1. วัตถุประสงคการใชงานใชเปนคีมสําหรับจับเข็มเย็บแผล 
 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
 2.1 เปนคีมสําหรับจับเย็บแผล ทําจากสแตนเลสไมเปนสนิม 
 2.2 มีขนาดความยาวทั้งตัว 18 เซนติเมตร 
 2.3 ดามมือจับมีที่ล็อค 3 ระดับ เพื่อความเหมาะสมในการใชงาน 
 2.4 สวนปลายดามจับเข็มเย็บแผล มีรองแบบละเอียด ดานปลายแหลมมน 
 2.5 สามารถนําไปทําใหปราศจากเช้ือดวยวิธี Autoclave ได 
 

3. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 3.1 เปนเครื่องมือใหม ไมเคยใชงานมากอน 
 3.2 ไดมาตรฐานการผลิต 93/42/EEC ON Medical Devices 
      EN ISO 134852012+AC2012   ISO 134852003+Cor I : 2009 
 3.2 มีคิวอารโคด (QR CODE) กํากับสินคาทุกตัว 
 3.3 เปนผลิตภัณฑของทวีปยุโรป 
 3.4 มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายภาคใตจากบริษัทผูผลิตหรือผูนําเขา เพื่อความ
สะดวกในการ 

     บริการ  
 
 

จํานวน 10 อัน วงเงินงบประมาณ  19,000.00 บาท (หน่ึงหมื่นเกาพันบาทถวน) 
 

ลงช่ือ........................................................... ประธานกรรมการ 
      (นางชไมพร  ไชยคชบาล) 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ ลงช่ือ................................................ กรรมการ 
(นางนพวัลย   มวงทอง)    (นางนงคณพา  ไกรนรา) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

บทนิยาม 

 “ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาในการสอบราคา / ประกวดราคา ซื้อและจางของจังหวัด เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาในการสอบราคา / 
ประกวดราคา ซื้อและจางของจังหวัดในคราวเดียวกัน 
 การมีสวนไดเสียไมวางโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตนไดแก   การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว   มีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปน้ี 
 (1)  มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร  โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง  มี
อํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึงหรือหลาย
ราย                                    ที่เสนอราคาใหแกจังหวัดในการสอบราคา / ประกวดราคา   ซื้อ
และจางครั้งน้ี 
 (2)  มีความสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวน
จํากัด หรือผูถือหุนรายใหญ   ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ
หรือหางหุนสวนจํากัด   หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด   หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลาย
ราย    ที่เสนอราคาใหแกจังหวัด ในการสอบราคา / ประกวดราคา ซื้อและจางครั้งน้ี 
 คําวา “ผูถือหุนรายใหญ”  ใหหมายความวา  ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละย่ีสิบหา   (25%)   ในกิจการ
น้ันหรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  เห็นสมควรประกาศกําหนด   สําหรับกิจการบางประเภทหรือ
บางขนาด 
 (3)  มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2)  โดยผูจัดการ หุนสวน
ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลรายหน่ึง   เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนราย
ใหญในบริษัทจํากัด   หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึง หรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกจังหวัด
ในการสอบราคา / ประกวดราคา ซื้อและจางครั้งน้ี หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว 
 ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ   กรรมการผูจัดการ   ผูบริหาร    ผูเปน
หุนสวน            หรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน หรือผู
ถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แลวแตกรณี และหาง
หุนสวน  หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเสนอราคาใหแกจังหวัดในการ
ประกวดราคาจางคราวเดียวกัน  ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนอรายงานน้ัน มีความสัมพันธกันตาม 
(1)  (2)  หรือ  (3)  แลวแตกรณี 

 “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม”   หมายความวา    การที่ผูเสนอราคารายหน่ึงหรือหลายราย                             
กระทําการใด ๆ    อันเปนการขัดขวาง   หรือเปนอุปสรรค   หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม                           
ในการเสนอราคาตอจังหวัด ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะใหเรียกรับ                         
หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย  หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ                             
หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคา
ดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคารายหน่ึงรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับจังหวัด  หรือเพื่อ



หลีกเลี่ยงการ          แขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบจังหวัดโดยมิใช
เปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

…………………………………. 

 

บัญชีเอกสารสวนที่  1 

................................. 
 
 

 1.  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
  (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน....................แผน 
  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ จํานวน....................แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม  (ถาม)ี จํานวน....................แผน 
 (ข)   บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน....................แผน 
  หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน....................แผน 
  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ จํานวน....................แผน 
  บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน....................แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม  (ถาม)ี จํานวน....................แผน 

 2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 
 (ก)   บุคคลธรรมดา 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน   จํานวน....................แผน 
 (ข)   คณะบุคคล 
   สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน   จํานวน....................แผน 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน   จํานวน....................แผน 

 3.  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
  สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน....................แผน 
 (ก)   ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา 
  -   บุคคลสัญชาติไทย 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน....................แผน 
  -   บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย 
       สําเนาหนังสือเดินทาง   จํานวน....................แผน 
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 (ข)   ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 
  -   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน....................แผน 
   บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ จํานวน....................แผน 
   ผูมีอํานาจควบคุม  (ถาม)ี จํานวน....................แผน 
  -  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน....................แผน 
  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ จํานวน....................แผน 
  บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน....................แผน 
  ผูมีอํานาจควบคุม  (ถาม)ี จํานวน....................แผน 

 4.  อื่น ๆ  (ถาม)ี 

 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 

 ขาพเจาขอรับรองวา  เอกสารหลักฐานที่ขาพเจาย่ืนในการสอบราคาซื้อ................................
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

                                     (ลงช่ือ)...................................................ผูเสนอราคา 
                                                            (.....................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

................................. 

 

1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ  จํานวน..................................แผน 
2.  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคาอํานาจมอบอํานาจให
บุคคลอื่น 
      ทําการแทน จํานวน.................................แผน 
3.  หลักประกันซอง จํานวน.................................แผน 
4.  อื่น ๆ  (ถาม)ี 

 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 

 ขาพเจาขอรบัรองวา  เอกสารหลักฐานที่ขาพเจาย่ืนในการสอบราคาซื้อ
..........................................        ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

                                     (ลงช่ือ)...................................................ผูเสนอราคา 
                                                           (.....................................................) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ใบเสนอราคา  ส  
1/2 

แบบใบเสนอราคา 

เรียน    ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

  1.  ขาพเจา.........................................................บริษัท/หาง/ราน
............................................. 
เลขที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .หมูที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ตรอก/ซอย. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถนน
.............................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด.............................................โทรศัพท.................................................................โดย
...................................................................... ผูลงนามขางทายน้ี  ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ  ใน
เอกสารสอบราคาซื้อขาย  เลขที่......................................โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไข
น้ันแลว  รวมทั้ง  รับรองวาขาพเจาจะเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนด  และไมเปนผูทิ้งงาน
ของทางราชการ   

2.  ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ  รวมทั้งบริการ  ซึ่งกําหนดไวในเอกสารสอบราคา
ตามราคาและกําหนดเวลาสงมอบ  ดังตอไปน้ี 
ลําดับ

ที่ 
รายการ ราคา/

หนวย 
ภาษีมูลคาเพิ่ม  

(ถาม)ี 
จํานวน
หนวย 

รวมเปน
เงิน 

กําหนดสง
มอบ  (วัน) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

(                                                                     )   ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
รวมทั้งภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
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  3.  คําเสนอน้ีจะยืนอยูเปนระยะเวลา...............วัน  นับแตวันยืนยันราคาสุดทายและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  อาจรับคําเสนอน้ี  ณ  เวลาใดก็ไดกอนที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวที่ได
ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรองขอ 
  4.  ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา  ขาพเจารับรอง
ที่จะทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารสอบราคากับจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายใน  
7 วัน              นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา 
  5.  ขาพเจายอมรับวาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอน้ี  
รวมทั้ง             ไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ  อันอาจเกิดข้ึนในการที่ขาพเจาไดเสนอราคา 
  6.  บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา  เชน  แคตตาล็อก  แบบรูปรายการ
ละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ  ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกจังหวัดนครศรีธรรมราช  พรอมใบเสนอราคา  
ขาพเจา  ยินยอมมอบใหจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ 
  สําหรับตัวอยาง  (ถาม)ี  ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชคืนให  ขาพเจาจะไมเรียกรองคา               
เสียหายใด ๆ  ที่เกิดข้ึนกับตัวอยางน้ัน 
  7.  ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ  ที่ไดย่ืนพรอมใบเสนอ
ราคาน้ีโดยละเอียดแลว  และเขาใจดีวาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไมตองรับผิดชอบใด ๆ  ในความ
ผิดพลาดหรือ          ตกหลน 
  8.  ใบเสนอราคาน้ีไดย่ืนเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม  และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิด
กัน                โดยมิชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง  หรือหลายบุคคล  หรือกับหาง
หุนสวนบริษัทใด ๆ  ที่ไดย่ืนเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

  เสนอมา  ณ  วันที่.................เดือน...........................................พ.ศ. ...................... 

     
ลงช่ือ....................................................... 
        (...................................................) 

        ตําแหนง..................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ 

บริษัท/หาง ………………………………....................………. 
นิติบุคคลประเภท 
......................................................……………………………………………………………………………................. 
ทะเบียนเลขที่ ………………………….........……………  จดทะเบียนเมื่อวันที่ ……………………..................... 
ทุนจดทะเบียน 
……………………………….……..................................................................................................................... 
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